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Ćw. 4. Rejestracja sygnałów pomiarowych z wykorzystaniem kart pomiarowych NI PCI-6250, NI PXI-6250
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawowymi parametrami oraz z zasadami obsługi systemów akwizycji z wykorzystaniem kart pomiarowych NI PCI-6250, NI PXI-6250.

Zadanie: Karty pomiarowe NI PCI/PXI-6250
Ogólny opis zadania 
· zastosowania, 

· uogólniony schemat blokowy i funkcjonalny
· parametry techniczne
· wejścia analogowe, podstawowe parametry
· podłączenia wejść analogowych

· próbkowanie wejściowych sygnałów analogowych
· wyjścia analogowe, podstawowe parametry

· podłączenia wyjść analogowych

· próbkowanie wyjściowych sygnałów analogowych
· wejścia/wyjścia licznikowe, podstawowe parametry
· pomiary trwałości impulsu, okresu, częstotliwości, pozycji impulsu

· generowanie impulsów do wyjścia
· wejścia/wyjścia cyfrowe, podstawowe parametry
· magistrale (bus interfaces)

· wyzwalania

· złącza

· oprogramowania
· rejestracja sygnałów analogowych
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